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Nuklearmedizin (Input)

Dosisberechnung mit Computer-Programm
MIRDOSE3

Parameter für Dosisberechnung (NM):

- verwendetes Radio-Nuklid

- Verteilung des Radio-Nuklids im Körper

- Verweilzeiten τ (residence times) in den Organen



Fortbildung SGSMP, Dosisabschätzungen, 8.4.2005, HWR 4

Nuklearmedizin (τ und S-Matrix)
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Nuklearmedizin (τ, Biokinetik)

τ⋅⋅= ←st0t SAD
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Nuklearmedizin (τ, Biokinetik)

τ⋅⋅= ←st0t SAD

Tc-99m Phosphonat
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Nuklearmedizin (τ, Biokinetik)

τ⋅⋅= ←st0t SAD

Tc-99m Phosphonat
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Nuklearmedizin (S-Matrix)

τ⋅⋅= ←st0t SAD
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Nuklearmedizin (Resultat)

Dosisberechnung mit Computer-Programm
MIRDOSE3

EDfAE ⋅=

OrganOrgan fAD ⋅=

Tc-99m Phosphonat
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Radio-Onkologie (Input)

Parameter für Dosisbestimmung (RT):

- Bestrahlungsgerät

- Zielvolumen

- Patientenpositionierung, -lage

- Gantrywinkel

- Fokus-Oberflächen-Distanz für jedes Feld

- Feldgrösse

- Keilfilter, Tischplatte

- Anzahl Monitoreinheiten

- individuelle Bestrahlungspläne

Dosisbestimmung
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Radio-Onkologie (Resultate)

Dosisberechnung mit Computer-Programm
PeriDose

Organdosis

- Streuung 

im Körper
- Leckstrahlung
- äussere Streuung

0.9% 30 · 18 mGy = 540 mGy
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Radio-Onkologie (Resultate)
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Radio-Onkologie (Resultate)
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Letztes Dia

Nuklearmedizin:

- Berechnung aufwändig

- Biokinetik muss erfasst werden

Radio-Onkologie:

- Messung im Allgemeinen nötig für konkrete Situation

- Achtung: 

Berechnung nicht mit Therapie-Planungs-System, 
da optimiert für Dosen > 3% der Herddosis 


